
車いす用クッション　パワークッション
【ノーマルタイプ／ハイタイプ】

取扱説明書

②お守りいただく内容の種類を次の表示区分であらわしています。

：してはいけない｢禁止｣を意味します。

：必ず実行していただく｢強制｣を意味します。

！

！

警告：死亡または重傷などを負う可能性を意味します。

注意：障害を負うまたは物的損害を発生させる可能性を意味します。

　　：本製品の故障を防止するための注意事項や、より満足に使用
　　　していただくためのアドバイスを意味します。

！

①利用者様や他の人への危害・財産への損害などを未然に防止するため、必ずお守り
いただくことを次のように説明しています。

　取扱説明書に表示されている記号や用語は、表示内容を無視し誤った使い方をした
ときに生じる危害や損害の程度を次のような表示区分であらわしています。

安全上のご注意・使用上のお願い
必ずお守りください

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に
取扱説明書を確認の上、正しくお使いください。確認後は、本取扱説明書を大切に保管
してください。また利用者様の身体状況や環境が変化した場合には、医師や看護師、
福祉用具専門相談員などの専門の方に相談し適切な処置を受けてください。

安全にお使いいただくために

お願い
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安全上の警告・注意事項

警告

①使用中、体に異常を感じたり、不安を感じた場合には直ちに使用をやめ、医師や看護師、福祉用具専門相談員などの専門の方に相
談してください。

②安全のため必ず指定のバッテリーを使用してください。
③インナー保護カバーは必ず装着した状態で使用してください。

装着しない状態では、エアセルの横ずれ・変形などにより、本来の性能が発揮されません。

④置き方には向きがありますので、正しい向きにセットして使用してください。
音や振動が伝わり、座り心地を損なうおそれがあります。また思わぬ事故をまねくおそれがあります。

⑤クッションの表と裏を逆にして使用しないでください。
本来の性能が発揮されず、症状の悪化や思わぬ事故をまねくおそれがあります。

⑥コントロールボックスに水やその他液体をかけたり、濡れた手で触ったりしないでください。
感電や故障につながるおそれがあります。

⑦コードやエアホースを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
感電や火災につながるおそれや故障の原因になります。

⑧サイズが適合しない車いすでは使用しないでください。
クッションの横ずれや変形により、破損や転倒、ケガのおそれがあります。

⑨コントロールボックスの改造はしないでください。
発火や異常動作などにより事故やケガをするおそれがあります。

⑩火気や暖房器具など、高温となる場所の近くでは使用・保管しないでください。
火災・変形・破損につながるおそれがあります。

⑪長期間使用しない場合やコントロールボックスをお手入れする場合は、必ずバッテリーを外してください。
感電・火災・故障の原因になります。

⑫本来の目的以外に使用しないでください。
思わぬ事故やケガをまねくおそれがあります。

注意

①コントロールボックスを他の製品と組み合わせて使用しないでください。
本来の性能が発揮されず、思わぬ事故や故障の原因になります。

お願い
①クッションを折り曲げた状態で保管しないでください。

底づき防止フォームが変形するおそれがあります。

②クッションを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
エアホース外れや断線するおそれがあります。

③浴室付近や湿気の多い場所での使用および保管はしないでください。
サビ・カビの発生や故障の原因になります。

④クッションを落下させたり、ぶつけたりしないでください。
コントロールボックスやバッテリーの故障や損傷、寿命低下の原因になります。

⑤メンテナンス目的以外でクッションを分解しないでください。
エアもれなどの原因になります。

⑥クッションの耐荷重は100kgです。
100kgを超えると、クッションの破損や故障の原因になります。
車いすの耐荷重も確認してください。

⑦ケーブルを強く引っ張らないでください。
ケーブル破損の原因になります。

バッテリー（リチウムイオン電池） 
①使用する前に必ずバッテリーに異常がないことを確認してください。

・膨らみ（厚さ16mm以上）、変形・破損・液もれ・異臭がある場合
・水に濡らしたことがある、または落下や踏みつけなど強い衝撃を与えたことがある場合
・過去に異常な発熱があった場合
これらに該当する場合は、発火・破裂・ケガなどの事故を防ぐため、絶対に使用や充電をしないでください。

②バッテリーを他の機器で使用しないでください。
発熱・発火・液もれ・破裂により事故やケガにつながるおそれがあります。

③バッテリー（リチウムイオン電池）には寿命があります。
充電後に使用できる時間が極端に短くなった場合や、バッテリーが膨らんでいる場合は、寿命が近づいている可能性がありますので、新しいバッテリーに交換して
ください。バッテリーの膨らみの目安は、厚さ16mm以上です。

④入力と出力を逆に接続しないでください。
発熱・発火・液もれ・破裂により事故やケガにつながるおそれがあります。

⑤電源はUSBポート以外からとらないでください。
充電する場合は、付属のUSB出力付きACアダプターのUSBポートを使用してください。USBの定格DC5Vを超えた他の電源を使用すると、発熱・発火・故障・
感電により事故やケガにつながるおそれがあります。

⑥分解・改造をしないでください。
発熱・発火・破裂・液もれ・故障の原因になります。

⑦水に濡らさないでください。
液体が入ると、発熱・感電・故障の原因になります。

⑧金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち込んだり保管したりしないでください。
端子がショートし、発熱・感電・故障により事故やケガにつながるおそれがあります。

⑨炎天下の車内や火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所など高温になる場所に置かないでください。
最悪の場合、内部でショートが発生して高温のガスに着火し、発火や破裂による事故や故障の原因となります。

⑩火中に投入したり、加熱したりしないでください。
発熱・発火・破裂・液もれにより事故やケガにつながるおそれがあります。

⑪本製品内部から漏れた液にさわらないでください。
本製品内部から漏れた液体が目に入った場合は、こすらずきれいな水で洗った後、ただちに医師の診察を受けてください。失明などの原因になります。

⑫本製品内部の液が、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
皮膚に障害を起こす原因になります。

⑬所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。

⑭お風呂などの湿気が多い場所で使用しないでください。
発熱・感電・故障の原因になります。

⑮踏みつけたり落下させたりなどの強い衝撃を与えないでください。
変形して液もれ・発熱・発火・破裂・故障の原因になります。

⑯重いものを載せたり、毛布や座布団などで覆ったり包んだりしないでください。また、折れ曲がるような強い力を加えないでください。
発熱・発火・破裂・液もれの原因になります。

⑰電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れないでください。
発熱・発煙・発火の原因になります。

⑱バッテリーは、必ず収納袋に入れてください。
⑲引火・爆発のおそれがある場所では使用しないでください。

爆発や火災につながるおそれがあります。

⑳濡れた手で使用しないでください。
発熱・感電・故障の原因になります。

㉑本体に金属などを差し込まないでください。
発熱・感電・故障の原因になります。

㉒お子さまが使用する場合は、保護者が正しい使い方を十分に教えてください。また、使用中も安全に使用しているか確認してください。
感電やケガにつながるおそれがあります。

㉓乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。
感電やケガにつながるおそれがあります。

㉔以下の環境温度範囲内で使用・保管してください。
・使用環境温度：0℃～35℃
・保管環境温度：15℃～25℃

バッテリー（リチウムイオン電池）
①落下しやすい場所、磁気やほこりの多い場所に置かないでください。

発熱・発火・破裂・液もれにより事故やケガにつながるおそれがあります。

②0～35℃の範囲内で充電してください。
この範囲外の温度での充電は、液もれ・発熱・破裂・故障の原因になります。

③長期間使用しない場合でも、6ヶ月に一度、充電してください。
完全放電すると充電できなくなるおそれがあります。

④本機の廃棄およびリサイクルについては、環境保護のため地方自治体の指導に従って処理してください。
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安全上の警告・注意事項
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各部の名称

設置の方法

設置の方法

以下の部品が全てそろっているか、破損・変形などしていないかを確認してください。
万が一、部品の不足・破損があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

バッテリー（リチウムイオン電池）

クッション：1台

本体：1台

ケーブル
（約15cm）：2ヶ

USB出力付き
ACアダプター：1ヶ

収納袋
：1枚

【クッションカバーを外した状態】

取扱説明書
兼 保証書
：1部

付属品

① クッションカバー

② 取っ手
③ 透明窓

⑨ 充電確認ボタン　　　

⑩ USB Type-A差し込み口

⑪ USB Type-C差し込み口

⑫ Type-C

⑬ Type-A

⑭ ボタン

⑤ 3Dフィットエアセル

⑥ バッテリー

④ インナー保護カバー

⑧ 底づき防止フォーム

⑦ コントロールボックス

※インナー保護カバーは必ず装着した状態で使用してください。

購入後はバッテリー（リチウムイオン電池）を充電してください（P5参照）。
購入時は十分に充電された状態ではありません。

バッテリーを取り付けます。1
①バッテリーに異常がないことを確認してください。（P1参照）

②バッテリーの残量を確認してください。
バッテリーの充電確認ボタンを押すと、バッテリー残量に応じてLEDが点灯
します。（約30秒間点灯します。）
※4ヶ所点灯：約100％
3ヶ所点灯：約75％
2ヶ所点灯：約50％
1ヶ所点灯：約25％

※バッテリー残量が少ない場合は、充電してください。
　（P5「バッテリー（リチウムイオン電池）の充電方法」参照）

③クッションカバーのファスナーをあけ、コントロールボックス左側にある
USB Type-C差し込み口に付属のケーブル2本のうち１本を使い、USB 
Type-C側入出力端子を差し込んでください。

充電確認
ボタン　　　

LED

USB Type-C
差し込み口

USB Type-C側入出力端子
（クッション側ケーブル）

【コントロールボックス】 電源ボタン

クッションを車いすに設置します。2

！ 警告

前側

後側 クッションのサイズと前後を確認し、車いすの上に直接置いてください。
※取っ手のある方が前側です。

電源を入れて設定を選択し、空気を入れます。3
①コントロールボックスの電源ボタンを長押しすると
【ON】になり、エアセルに空気が入ります。
※クッションカバーの上からボタン操作できます。

②バッテリー残量がなくなった場合は、バッテリーを充電
してください。（P5参照）

クッションは必ず前後を確認し設置してください。
また、クッションの表と裏を逆にして使用しないでください。
本来の性能が発揮されず、症状の悪化や思わぬ事故を
まねくおそれがあります。

！ 警告

①使用前に、必ずバッテリーをクッション本体
から取り外し、バッテリーに異常がないこと
を確認してください。

②充電後に使用できる時間が極端に短く
なったり膨らんでいる場合は、使用期限
（寿命）が近づいている可能性がありますの
で、新しいものに交換してください。膨らみ
の目安は、バッテリーの厚みが16mm以上
です。

取っ手

③クッション側に差し込んだケーブルのUSB Type-A側入
出力端子を、バッテリーのUSB Type-A差し込み口に差し
込んでください。

④もう１本のケーブル（充電側ケーブル）のUSB Type-C側
入出力端子をバッテリーのUSB Type-C差し込み口へ差し
込んでください。

⑤バッテリーを収納袋へ入れて、ボタンを留めてください。

⑥残量確認LEDを下にし、クッション内へ収納してください。
※充電側ケーブルのUSB Type-A側入出力端子はクッション内へ収納してく
ださい。

⑦クッションカバーのファスナーをしめてください。

USB Type-A
差し込み口

USB Type-C
差し込み口

USB Type-A側入出力端子
（クッション側ケーブル）

USB Type-C側
入出力端子
（充電側ケーブル）

収納袋

ボタン

残量確認LEDを下にして、
クッション内へ収納してください。
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バッテリー（リチウムイオン電池）の充電方法 コントロールボックスの操作および機能の説明

①コントロールボックスの電源ボタンを長押し、電源を【OFF】にして
ください。

②クッションカバーのファスナーをあけ、バッテリーからUSB Type-A
側入出力端子を取り外し、バッテリーをクッション本体から取り出し
てください。

③バッテリーに異常がないことを確認してから、充電してください。

④充電用ケーブルを付属のUSB出力付きACアダプターに接続して
ください。充電中は、バッテリー残量に応じてLEDが点灯または点滅
します。

⑤満充電になると、LEDがすべて点灯します。付属のUSB出力付き
ACアダプターから充電用ケーブルを取り外し、充電を終了してくだ
さい。

※本製品の充電には、付属の充電用ケーブルおよびUSB出力付きACアダプター以外は
使用しないでください。

⑥充電後、製品を使用する場合は、「設置方法（P3）」を参照してください。

ACアダプター DC5V 1A 約6時間
0→100％

【充電時間の目安】

【裏面】

【裏面】

充電方法

①所定の時間が経過しても充電が完了していない場合は、充電を中止してください。
②本製品を長期間使用しない場合でも、6ヶ月に一度、充電を行ってください。自己放電により完全放電すると
充電できなくなるおそれがあります。

③バッテリーを他の機器で使用しないでください。発熱・故障の原因になります。
④バッテリーは必ず収納袋に入れて使用してください。

お願い

バッテリー残量の確認
①電源ボタンを短く押すと、クッション裏面の窓からバッテリーの残量
が確認できます。

　または、バッテリーの充電確認ボタンを押して確認することが可能
です。

②バッテリー残量に応じてLEDが点灯します。
※4ヶ所点灯：約100％
3ヶ所点灯：約75％
2ヶ所点灯：約50％
1ヶ所点灯：約25％

充電確認
ボタン　　　

LED

充電側ケーブル

窓

タグ

USB出力付き
ACアダプター

！ 注意 収納袋を強く引き出さないでください。ケーブル断線の原因となります。

！ 警告
バッテリー（リチウムイオン電池）には寿命があります。
充電中に本体が発熱するようになったり、充電後に使用できる時間が極端に短くなったり膨らんでいる場合
は、使用期限（寿命）が近づいている可能性がありますので、新しいものに交換してください。膨らみの目安は、
バッテリーの厚みが16mm以上です。

電源ボタン

クッションの機能

【かたさ】ボタンでクッションのかたさを3段階に設定できます。
ボタンを押すと、【左側（ソフト）】→【中央（中）】→【右側（ハード）】→【左側（ソフト）】と切り替
わります。

② かたさ調整

【左側（ソフト）】：標準設定よりやわらかくなります。

【中央（中）】：標準設定となります。
※通常はこちらを選択してください。

【右側（ハード）】：標準設定よりかたくなります。

① 電源③ 除圧② かたさ

使い始め

電源ボタンを長押しすると電源が【ON】になり、LEDランプが点灯しエアセルが膨らみます。
もう一度長押しすると電源が切れます。

① 電源
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バッテリー（リチウムイオン電池）の充電方法 コントロールボックスの操作および機能の説明
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さい。
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セルフチェックモード

セルフチェックモード

充電切れ時の使用

コントロールボックスの操作および機能の説明

利用者様の身体状況に合わせて設定を選択できます。
ボタンを押すと、【除圧（点灯）】→【安定（消灯）】→【除圧（点灯）】と切り替わります。

③ 除圧

使用時のエラー表示と対応 ※音が5秒鳴り、LED が点滅します。

圧切替
圧切替の動き（凹凸・除圧）を行います。
身体の50％をエアセルで支え、残りの50％で
除圧を行います。
約15分で切り替わります。

安定
除圧動作をせず、エアセル全体が均等なかたさ
になります。
除圧動作が気になる方はこちらを選択してくだ
さい。

エアセルの動作

※電源を入れて、エアセルが完全に膨らむまで約5分かかります。

【ZB】50％／【ZF】100％【ZB】100％／【ZF】50％

電源＋
かたさ LED
【右側（ハード）】

電源＋
かたさ LED
【左側（ソフト）】

点滅箇所

＋

＋

不具合内容 処　置

エアホースが折れていないか確認し、折れている場合は、
直してください。
それでも直らない場合は、㈱モルテン健康用品事業本部
お客様窓口までご相談ください。

エアホース折れ、電磁弁の
異常

エアもれ、エアホース外れ、
エアセルの破損、ポンプの
異常

エアホースが外れていないか確認し、外れている場合は、
接続してください。
それでも直らない場合は、㈱モルテン健康用品事業本部
お客様窓口までご相談ください。

簡単な定期点検として、コントロールボックスの所定ボタンを押すと、各部（エアもれ、電磁弁など）の点検を自動で
行います。（所要時間：約10分）

・セルフチェックを行う場合は、テーブルなどの平らな場所に置き、クッションに負荷や変形がない状態で行って
ください。

・バッテリーを充電しながらセルフチェックを行わないでください。
お願い

操作方法とチェック内容

①電源を【OFF】にします。

②　　　ボタンを押しながら、　　　 ボタンを長押しすると、セルフチェックモードがスタートします。

③エアセルを順に自動でチェックを行います。

④アラーム音が鳴り、LEDランプが全て点灯したらセルフチェックモードは終了です。

⑤すべてのチェックで異常がない場合は、全てのLEDランプが点灯します。

⑥異常がある場合は、LEDランプの点滅で異常箇所をお知らせします。

　　　　 ボタンを押すと、アラーム音とLEDランプの点灯・異常箇所の点滅は解除されます。

②⑥②⑥②②

異常時のLEDランプ点滅箇所と不具合の内容

電源＋除圧

電源＋
かたさ LED
【右側（ハード）】

電源＋
かたさ LED
【中央（中）】

電源＋
かたさ LED
【左側（ソフト）】

点滅箇所 不具合内容 処　置

㈱モルテン健康用品事業本部お客様窓口までご相談くだ
さい。

エアセルのエアホースが折れていないか確認し、折れて
いる場合は、直してください。
破損や電磁弁の異常の場合は、㈱モルテン健康用品事業
本部お客様窓口までご相談ください。

エアセルのエアホース折れ・
エアセル破損でのエアもれ、
または電磁弁の異常

エアセルのエアホース折れ・
エアセル破損でのエアもれ、
または電磁弁の異常

エアセルのエアホース外れ・
エアセル破損でのエアもれ、
または電磁弁の異常

圧力センサーまたは電磁
弁の異常

エアセルのエアホースが折れていないか確認し、折れて
いる場合は、直してください。
破損や電磁弁の異常の場合は、㈱モルテン健康用品事業
本部お客様窓口までご相談ください。

エアセルのエアホースが外れていないか確認し、抜けて
いる場合は、接続してください。
破損や電磁弁の異常の場合は、㈱モルテン健康用品事業
本部お客様窓口までご相談ください。

長時間の充電切れにより、エアセルの空気がすべて抜けた場合でも、底づき防止フォームにより底づきの心配はありま
せん。
ただし、空気が抜けた状態では本来の性能を発揮できませんので、早急にバッテリーを充電してご使用ください。

＋

＋

＋

＋

は
じ
め
に

設
置
す
る
と
き
に

使
用
す
る
と
き
に

保
守・点
検
す
る
と
き
に

は
じ
め
に

設
置
す
る
と
き
に

使
用
す
る
と
き
に

保
守・点
検
す
る
と
き
に

仕
様

仕
様

ZB

ZF

DT

ZB

ZF

DT

ZB

ZF

DT



̶ 7 ̶ ̶ 8 ̶
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長時間の充電切れにより、エアセルの空気がすべて抜けた場合でも、底づき防止フォームにより底づきの心配はありま
せん。
ただし、空気が抜けた状態では本来の性能を発揮できませんので、早急にバッテリーを充電してご使用ください。
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運搬・保管の方法

お手入れの方法

このようなときには

お手入れの方法

55℃以下の
1時間以上
2時間以内

汚れの落としかた
汚れがひどい場合は、クッションカバーおよびインナー保護
カバーを取り外して手洗いや洗濯機で洗浄してください。
洗浄後は乾燥機による乾燥または陰干ししてください。
※エアセルやコントロールボックスは分解しないでください。

クッションカバー

インナー保護カバー

！

！

！

エアセル・バッテリー・コントロールボックスなどの内部構成部品は
洗浄しないでください。
※底づき防止フォームを洗浄する場合は、事前にお求めの販売店または
　㈱モルテン健康用品事業本部お客様窓口までご相談ください。

シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
酸性洗剤は素材を傷めるおそれがあるので使用しないでください。
漂白剤は色落ちや変色の原因になるので使用しないでください。
クッションカバーが縮むおそれがあるのでドライクリーニングはしないで
ください。
クッションカバーを洗濯機で洗ったり乾燥機で乾燥させる場合は、キズが付くおそれがあるので、面ファスナーを合わせて固定し、
小さめの洗濯ネットに入れてください。
クッションカバーを洗浄・乾燥する場合は、縮むおそれがあるので必ず80℃以下で行ってください。
塩素系洗剤を使用する場合は、変色するおそれがあるので200～300倍に薄めて使用してください。

①運搬する場合は、電源を【OFF】にしてください。

②長期保管の場合は、バッテリーを取り外して保管してく
ださい。

【お取り扱いをされる販売店様へ】
納品や引き取り時に「車で運搬する」販売店様は、下記の点にも注意してください。

！

浴室付近や湿気の多い場所での使用および保管はしないでください。
※サビ・カビの発生や故障の原因になります。

お願い

変形や破損のおそれがあるので、折りたたんだり丸めた状態で保管しないでください。
変形や破損のおそれがあるので、重量物を上に置いたまま保管しないでください。
材質や色が変化するおそれがあるので、直射日光の当たらない場所で保管してください。

！

車内温度は直射日光で上がるので、気温に関わらず長時間の車内放置はしないでください。
直射日光からバッテリーを守るため、バッテリーはクッション本体に内蔵したままで、ケーブルを端子から抜いてください。
重たいものをバッテリーの上に置いたり、落としたり衝撃を与えたりしないでください。

消毒のしかた
消毒薬やアルコールを噴霧または布に染み込ませて清拭してください。
消毒装置を使用する場合は、分解せずそのままの状態で表面を上にして平置き
の状態で曲げずに装置に入れてください。
温度設定は《55℃以下の1時間以上2時間以内》に設定してください。
装置に入れるときは電源を【OFF】にしてください。
バッテリーは必ず取り外して行ってください。

クッションが膨らまない
柔らかすぎる
体が沈み込んでしまう

バッテリーとケーブルの接続が外れて
いませんか？ 接続を確認し、外れている場合は、差し直してください。

（P３、P４参照）ケーブルとコントロールボックスの接続が
外れていませんか？

現　象 確認方法 処　置

かたさ設定が【ソフト】になっていませんか? かたさ設定を【中】または【ハード】に設定してください。
（P6参照）

エアホースが折れていませんか？ エアホースの折れを直してください。
それでも解消しない場合は交換してください。

エアホースが外れていませんか？
エアポンプおよびエアセルをつなぐエアホースを確認し、
外れている場合は、差し直してください。

バッテリーの充電はされていますか？ バッテリーを充電してください。（P5参照）

バッテリーとケーブルの接続が外れて
いませんか？

ケーブルとコントロールボックスの接続が
外れていませんか？

接続を確認し、外れている場合は、差し直してください。
（P３、P４参照）

バッテリーの充電はされていますか？ バッテリーを充電してください。（P5参照）

クッションがかたすぎる

電源が入らない

エアポンプの音がうるさい

かたさ設定が【ハード】になっていませんか? かたさ設定を【ソフト】または【中】に設定してください。
（P6参照）

足元側の下にかたい物を
置いていませんか?　　　　　　　　 クッションの下からかたい物を取り除いてください。

エアホースが外れていませんか？ エアホースを接続してください。

上記の処置で直らなかった場合、またはその他の現象の場合は、
㈱モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口までご相談ください。

クッションを消毒装置に入れる場合は、変形や破損のおそれがあるので、55℃以上の温度にしないでください。
クッションを消毒装置に入れる場合は、サビやカビの発生や故障の原因になるので、蒸気などの水分が残る消毒は行わないで
ください。
クッションをオゾン消毒する場合は、底づき防止フォームが劣化するおそれがあるので、高濃度（5ppm以上）で長時間の消毒は
行わないでください。

お手入れ後の保管
変形や破損のおそれがあるので、折りたたんだり丸めた状態で保管しないでください。
変形や破損のおそれがあるので、重量物を上に置いたまま保管しないでください。
カビなどが発生するおそれがあるので、汚れを取り除き、よく乾燥させてから保管してください。
材質や色が変化するおそれがあるので、直射日光に当たらない場所で保管してください。！

！

株式会社 モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口
TEL（082）578-9226

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日／9：00～17：00 ※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く
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お手入れの方法

このようなときには
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1時間以上
2時間以内

汚れの落としかた
汚れがひどい場合は、クッションカバーおよびインナー保護
カバーを取り外して手洗いや洗濯機で洗浄してください。
洗浄後は乾燥機による乾燥または陰干ししてください。
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クッションカバー
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酸性洗剤は素材を傷めるおそれがあるので使用しないでください。
漂白剤は色落ちや変色の原因になるので使用しないでください。
クッションカバーが縮むおそれがあるのでドライクリーニングはしないで
ください。
クッションカバーを洗濯機で洗ったり乾燥機で乾燥させる場合は、キズが付くおそれがあるので、面ファスナーを合わせて固定し、
小さめの洗濯ネットに入れてください。
クッションカバーを洗浄・乾燥する場合は、縮むおそれがあるので必ず80℃以下で行ってください。
塩素系洗剤を使用する場合は、変色するおそれがあるので200～300倍に薄めて使用してください。

①運搬する場合は、電源を【OFF】にしてください。

②長期保管の場合は、バッテリーを取り外して保管してく
ださい。

【お取り扱いをされる販売店様へ】
納品や引き取り時に「車で運搬する」販売店様は、下記の点にも注意してください。
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浴室付近や湿気の多い場所での使用および保管はしないでください。
※サビ・カビの発生や故障の原因になります。

お願い

変形や破損のおそれがあるので、折りたたんだり丸めた状態で保管しないでください。
変形や破損のおそれがあるので、重量物を上に置いたまま保管しないでください。
材質や色が変化するおそれがあるので、直射日光の当たらない場所で保管してください。
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車内温度は直射日光で上がるので、気温に関わらず長時間の車内放置はしないでください。
直射日光からバッテリーを守るため、バッテリーはクッション本体に内蔵したままで、ケーブルを端子から抜いてください。
重たいものをバッテリーの上に置いたり、落としたり衝撃を与えたりしないでください。

消毒のしかた
消毒薬やアルコールを噴霧または布に染み込ませて清拭してください。
消毒装置を使用する場合は、分解せずそのままの状態で表面を上にして平置き
の状態で曲げずに装置に入れてください。
温度設定は《55℃以下の1時間以上2時間以内》に設定してください。
装置に入れるときは電源を【OFF】にしてください。
バッテリーは必ず取り外して行ってください。

クッションが膨らまない
柔らかすぎる
体が沈み込んでしまう

バッテリーとケーブルの接続が外れて
いませんか？ 接続を確認し、外れている場合は、差し直してください。

（P３、P４参照）ケーブルとコントロールボックスの接続が
外れていませんか？

現　象 確認方法 処　置

かたさ設定が【ソフト】になっていませんか? かたさ設定を【中】または【ハード】に設定してください。
（P6参照）

エアホースが折れていませんか？ エアホースの折れを直してください。
それでも解消しない場合は交換してください。

エアホースが外れていませんか？
エアポンプおよびエアセルをつなぐエアホースを確認し、
外れている場合は、差し直してください。

バッテリーの充電はされていますか？ バッテリーを充電してください。（P5参照）

バッテリーとケーブルの接続が外れて
いませんか？

ケーブルとコントロールボックスの接続が
外れていませんか？

接続を確認し、外れている場合は、差し直してください。
（P３、P４参照）

バッテリーの充電はされていますか？ バッテリーを充電してください。（P5参照）

クッションがかたすぎる

電源が入らない

エアポンプの音がうるさい

かたさ設定が【ハード】になっていませんか? かたさ設定を【ソフト】または【中】に設定してください。
（P6参照）

足元側の下にかたい物を
置いていませんか?　　　　　　　　 クッションの下からかたい物を取り除いてください。

エアホースが外れていませんか？ エアホースを接続してください。

上記の処置で直らなかった場合、またはその他の現象の場合は、
㈱モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口までご相談ください。

クッションを消毒装置に入れる場合は、変形や破損のおそれがあるので、55℃以上の温度にしないでください。
クッションを消毒装置に入れる場合は、サビやカビの発生や故障の原因になるので、蒸気などの水分が残る消毒は行わないで
ください。
クッションをオゾン消毒する場合は、底づき防止フォームが劣化するおそれがあるので、高濃度（5ppm以上）で長時間の消毒は
行わないでください。

お手入れ後の保管
変形や破損のおそれがあるので、折りたたんだり丸めた状態で保管しないでください。
変形や破損のおそれがあるので、重量物を上に置いたまま保管しないでください。
カビなどが発生するおそれがあるので、汚れを取り除き、よく乾燥させてから保管してください。
材質や色が変化するおそれがあるので、直射日光に当たらない場所で保管してください。！

！

株式会社 モルテン 健康用品事業本部 お客様窓口
TEL（082）578-9226

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日／9：00～17：00 ※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く
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仕 様

本製品は日本国内専用です。
故障や発熱による事故につながるおそれがありますので
海外で使用しないでください。

2026.09

札幌／仙台／さいたま／東京／名古屋／大阪／広島／福岡

開発・製造元
ISO9001認証取得

本製品の取扱説明書は下記QRコード
からダウンロードいただけます。

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日／9：00～17：00
※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く

〒733-0036　広島市西区観音新町四丁目10-97-21

取扱説明書

TEL.082-578-9226
E-mail:health@molten.co.jp

パワークッション ノーマルタイプ／ハイタイプ 品番　MPWCL（パワークッション ノーマルタイプ）
　　　MPWCHL（パワークッション ハイタイプ）

サイズ：幅38×奥行40×厚さ８cm（最厚部1１cm） 重　量：1.2kg
サイズ：幅38×奥行40×厚さ１１cm （最厚部１４cm） 重　量：1.2kgパワークッション ハイタイプ

パワークッション ノーマルタイプ

●素 　 材：エアセル＝ポリウレタン、 底づき防止フォーム＝ポリウレタン
　　　　　　クッションカバー表面＝ポリエステル、 クッションカバー裏面＝ナイロン（滑り止め加工）
　　　　　　インナー保護カバー＝ポリウレタン合皮

●電 　 源：バッテリー（リチウムイオン電池）、DC5V、2.1A、5,000mAh
●バッテリー持ち時間目安： ①クッション上での動きが少ない場合（ノーマルタイプ連続約50時間／ハイタイプ連続35時間）
 ②クッション上での動きが多い場合（ノーマルタイプ連続約15時間／ハイタイプ連続11時間）
 ※体形や使用条件によっては持ち時間が前後します。
 ※充電後に使用できる時間が極端に短くなったり膨らんでいる場合は、使用期限（寿命）が近づいている可能性がありますので、
 　新しいバッテリーに交換してください。膨らみの目安は、バッテリーの厚みが16mm以上です。
●充電回数の目安：約300回　※300回の充放電後も初期容量の約80％を維持する設計です。

■防水仕様
■コントロールボックス・エアセル・クッション1年保証
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